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! Wichtige Mitteilung des Zentrallabors! 
 

 
Veränderte Wertelage bei der Bilirubin-Bestimmung  

 
 
Die Bilirubin-Bestimmung bezieht sich auf einen neuen Kalibrations-Standard (NIST 
916b), da der bisher verwendete Standard (NIST 916a) nicht mehr verfügbar ist. 
 
Daraus resultiert eine veränderte Wertelage, die exakt 10% niedriger als die bisherige 
ist. 
 
Zeitpunkt der Umstellung: 08-05-2024 
   
 
Für Rückfragen bitte den Arzt vom Dienst (Tel. 2121) kontaktieren.  
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